Утверждаю:

Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

____________Н.В. Семеновский           
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оборудование для искусственной вентиляции легких новорожденных

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	
	
	

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных экспертного класса
	 2 комплекта

	1.1. 
	Общие требования:
	

	1.1.1. 
	Проведение искусственной вентиляции легких у новорожденных
	Наличие

	1.1.2. 
	Плоский жидкокристаллический сенсорный дисплей 

· Диагональ дисплея 
	Наличие

Не менее 12 дюймов

	1.1.3. 
	Электропитание
	сеть 220 В AC, 50 Гц

	1.1.4. 
	Автономная работа от внутренней батареи при включенном встроенном компрессоре 
	Не менее 0,5 часа

	1.1.5. 
	Автономная работа от внутренней батареи при выключенном встроенном компрессоре
	Не менее 1 часа

	1.1.6. 
	Возможность подключения внешнего аккумулятора
	Наличие

	1.2. 
	Функциональные и технические характеристики:
	

	1.2.1. 
	Основные характеристики:
	

	1.2.1.1. 
	Автоматическая компенсация сопротивления в эндотрахеальной трубке
	Наличие

	1.2.1.2. 
	Коррекция параметров вентиляции с учетом температуры тела, атмосферного давления и влажности
	Наличие

	1.2.1.3. 
	Функция компенсации утечек
	Наличие

	1.2.1.4. 
	Функция компенсации податливости дыхательного контура
	Наличие

	1.2.1.5. 
	Активное или пассивное увлажнение
	Наличие

	1.2.1.6. 
	Встроенный блок пульсоксиметрии
	Наличие

	1.2.1.7. 
	Автоматическая регулировка концентрации кислорода во вдыхаемом газе в зависимости от показаний встроенного пульсоксиметра
	Наличие

	1.2.2. 
	Типы дыхания:
	

	1.2.2.1. 
	Принудительное дыхание:

· Дыхание по объему

· Дыхание по давлению

· Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем (для новорожденных пациентов)

· Дыхание,  управляемое объемом, регулируемым давлением

· Дыхание с гарантированным объемом
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	1.2.2.2. 
	Дыхание по требованию:

· Вентиляция при поддерживающем давлении

· Спонтанное дыхание
	Наличие

Наличие

	1.2.2.3. 
	Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных
	Наличие

	1.2.3. 
	Режимы вентиляции взрослых:
	

	1.2.3.1. 
	Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции
	Наличие

	1.2.3.2. 
	Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции
	Наличие


	1.2.3.3. 
	Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)
	Наличие

	1.2.3.4. 
	Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)
	Наличие

	1.2.3.5. 
	Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления
	Наличие

	1.2.3.6. 
	Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции
	Наличие

	1.2.3.7. 
	Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции
	Наличие

	1.2.3.8. 
	Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени
	Наличие

	1.2.4. 
	Режимы вентиляции для новорожденных:
	

	1.2.4.1. 
	Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции
	Наличие

	1.2.4.2. 
	Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции
	Наличие

	1.2.4.3. 
	Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)
	Наличие

	1.2.4.4. 
	Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)
	Наличие

	1.2.4.5. 
	Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем  при поддерживающей вентиляции
	Наличие

	1.2.4.6. 
	Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем с СППВ
	Наличие

	1.2.4.7. 
	Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления
	Наличие

	1.2.5. 
	Параметры вентиляции:
	

	1.2.5.1. 
	Дыхательный объем в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:

минимальное значение

максимальное значение
	Не более 100 мл

Не менее 2500 мл

Не более 2,0 мл

Не менее 300 мл

	1.2.5.2. 
	Частота дыхания в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:

минимальное значение

максимальное значение
	Не более 1 дых/мин

Не менее 120 дых/мин

Не более 1 дых/мин

Не менее 150 дых/мин

	1.2.5.3. 
	Давление на вдохе в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:

минимальное значение

максимальное значение
	Не более 0 см вод.ст.

Не менее 100 см вод.ст.

Не более 0 см вод.ст.

Не менее 80 см вод.ст.

	1.2.5.4. 
	Пиковый поток на вдохе в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:

минимальное значение

максимальное значение
	Не более 3 л/мин

Не менее 150 л/мин

Не более 0,4 л/мин

Не менее 30,0 л/мин

	1.2.5.5. 
	Время вдоха в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:

минимальное значение

максимальное значение
	Не более 0,20 сек

Не менее 5,00 сек

Не более 0,15 сек

Не менее 3,00 сек

	1.2.5.6. 
	Инспираторная пауза в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение 
	Не более 0,0 сек

Не более 3,00 сек

	1.2.5.7. 
	Поддерживающее давление в диапазоне:

· Взрослые:

минимальное значение

максимальное значение

· Новорожденные:
минимальное значение

максимальное значение
	Не более 0 см вод.ст.

Не менее 100 см вод.ст.

Не более 0 см вод.ст.

Не менее 80 см вод.ст.

	1.2.5.8. 
	Положительное давление в конце выдоха в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0 см вод.ст.

Не менее 60 см вд.ст

	1.2.5.9. 
	Чувствительность триггера по потоку в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0,1 л/мин

Не менее 20,0 л/мин

	1.2.5.10. 
	Концентрация кислорода в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 21 %

Не менее 100 %

	1.2.5.11. 
	Высокое давление в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0 см вод.ст.

Не менее 100 см вод.ст.

	1.2.5.12. 
	Время Высокого давления в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0,20 сек

Не менее 30,0 сек

	1.2.5.13. 
	Время Низкого давления в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0,20 сек

Не менее 30,0 сек

	1.2.5.14. 
	Низкое давление в диапазоне:

· минимальное значение

· максимальное значение
	Не более 0 см вод.ст.

Не менее 45 см вод.ст.

	1.2.5.15. 
	Система прогрева клапана выдоха, позволяющая избежать его залипание
	Наличие

	1.2.6. 
	Мониторирование:
	

	1.2.6.1. 
	Графический дисплей:
	Наличие

	1.2.6.1.1. 
	Возможность индивидуальной компоновки графиков, петель, трендов и численных параметров на экране сенсорного дисплея
	Наличие

	1.2.6.1.2. 
	Одновременное отображение на основном экране не менее трех форм сигнала с различным цветом изображения вдоха и выдоха
	Наличие

	1.2.6.1.3. 
	Вывод на экран не менее 3 графиков или не менее 2 петель, выбранных из числа отслеживаемых в режиме реального времени: 

· петля поток/объем, 

· петля давление/объем, 

· петля давление дыхательных путей/объем, 

· график давления в дыхательных путях, 

· график потока, 

· график объема
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	1.2.6.1.4. 
	Тренды за 24 часа
	Наличие

	1.2.6.2. 
	Цифровой дисплей:
	Наличие

	1.2.6.2.1. 
	Выдыхаемый дыхательный объем
	Наличие

	1.2.6.2.2. 
	Выдыхаемый дыхательный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.3. 
	Вдыхаемый дыхательный объем
	Наличие

	1.2.6.2.4. 
	Вдыхаемый дыхательный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.5. 
	Спонтанный дыхательный объем 
	Наличие

	1.2.6.2.6. 
	Спонтанный дыхательный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.7. 
	Принудительный дыхательный объем 
	Наличие

	1.2.6.2.8. 
	Принудительный дыхательный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.9. 
	Процент утечки
	Наличие

	1.2.6.2.10. 
	Минутный объем
	Наличие

	1.2.6.2.11. 
	Минутный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.12. 
	Спонтанный минутный объем
	Наличие

	1.2.6.2.13. 
	Спонтанный минутный объем, установленный для идеальной массы тела
	Наличие

	1.2.6.2.14. 
	Частота дыхания
	Наличие

	1.2.6.2.15. 
	Давление внешних газов на входе в аппарат
	Наличие

	1.2.6.2.16. 
	Атмосферное давление
	Наличие

	1.2.7. 
	Индикаторы состояния:
	

	1.2.7.1. 
	Компрессор активирован 
	Наличие

	1.2.7.2. 
	Индикаторы мощности сети/батареи 
	Наличие

	1.2.7.3. 
	Индикатор включенного питания
	Наличие

	1.2.7.4. 
	Индикатор внутренней батареи
	Наличие

	1.2.7.5. 
	Индикатор состояния батареи
	Наличие

	1.2.8. 
	Сигналы тревоги:
	

	1.2.8.1. 
	Предохранительный клапан открыт
	Наличие

	1.2.8.2. 
	Вентилятор неисправен
	Наличие

	1.2.8.3. 
	Повреждение вентилятора 
	Наличие

	1.2.8.4. 
	Потеря воздуха 
	Наличие

	1.2.8.5. 
	Компрессор включен
	Наличие

	1.2.8.6. 
	Потеря кислорода
	Наличие

	1.2.8.7. 
	Потеря газоснабжения
	Наличие

	1.2.8.8. 
	Низкое пиковое давление
	Наличие

	1.2.8.9. 
	Высокое пиковое давление
	Наличие

	1.2.8.10. 
	Длительное повышенное пиковое давление
	Наличие

	1.2.8.11. 
	Низкое ПДКВ
	Наличие

	1.2.8.12. 
	Низкий выдыхаемый минутный объем
	Наличие

	1.2.8.13. 
	Высокий выдыхаемый минутный объем
	Наличие

	1.2.8.14. 
	Высокий  объем выдоха
	Наличие

	1.2.8.15. 
	Интервал апноэ
	Наличие

	1.2.8.16. 
	Высокая частота
	Наличие

	1.2.8.17. 
	Максимальный предел  времени вдоха
	Наличие

	1.2.8.18. 
	Предел отношения I:E
	Наличие

	1.2.8.19. 
	Низкий уровень концентрации кислорода
	Наличие

	1.2.8.20. 
	Высокий уровень концентрации кислорода
	Наличие

	1.3. 
	Комплект поставки одного аппарата
	

	1.3.1. 
	Аппарат искусственной вентиляции легких, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.1. 
	Встроенный компрессор, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.2. 
	Внутренний небулайзер, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.3. 
	Встроенная аккумуляторная батарея, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.4. 
	Шланг для подачи воздуха, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.5. 
	длина шланга для подачи воздуха
	не менее 3 м

	1.3.1.6. 
	Шланг для подачи кислорода, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.7. 
	длина шланга для подачи кислорода
	не менее 3 м

	1.3.1.8. 
	Влагосборник, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.1.9. 
	Проксимальный датчик потока для новорожденных, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.2. 
	Увлажнитель в комплекте, шт.
	Не менее 1 шт.

	1.3.3.
	Контур пациента в сборе для новорожденных, автоклавируемый, комплект
	Не менее 2 компл.

	1.3.4
	Контур дыхательный одноразовый неонатальный 10мм,  22F-22F, параллельный  адаптер Y-типа с портами и линией давления не менее 180см,  линией вдоха не менее 135 с проводом обогрева  с дополнительным сегментом не менее 40см, линией выдоха не менее 160см, детским влагосборником и дополнительным шлангом  не менее 60см 15М-22F, с комплектом прямых коннекторов, комплект
	Не менее 10 компл.

	1.3.5
	Набор подвода газа (кислород, воздуха) с редукторами 
	Не менее 1 компл.
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